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PROTOKOL O ZKOUSCE (. n -nltZOtS
Mdien i ch e mic klc h i k od I ivi n

Viechnf \isledlry zkouiek se rikaii pouze piednitu a1all4). Bez pisemntho souhldsu Ekolagicwch
ldboratoii EMPLA nelze protokol reprotlukotut iinak neZ celi.

Zikazllikl

Obiednivka i.:

PoZadavek na mEieni:

Pa!c!q-!q!iea!
Datum wstaveni:

Piedm6t mEieni:

Misto mEieni:

Miieni provedl:

VYDracoval:
Vedouci erternich praci:

Manaier iakosti:

V Ilradci KrdloY6 dne

Schvdlil:

ITOGNER s.rlo.
Veverkova 1343
500 02 Ilradec Kr6lov6

1624/13

Stanoveni koncentrace ozonu

11.12.2013
16.12.2013
iistitka vzduchu Ionic-CARE
(s6riov6 i. 13045722)

denni mistnost

Bc. Stanislav LukiSek, DiS.

Bc. Stanislav LukiSek ri
Ing. Jili Bartos

Ing. Dagmar Bauerov
16. 12.2013
Ing. Stanislav Eminger, CSc.
Ing. Vladimir Plach:f
Ing. Michal Rejl
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HOGNER s.r.o.
A 717i2013

2 , 1 5 EMPLA AG spol. s r.o.

1.1. POPIS PfttrDMiTU Mii,ENi

r.2. oDBIR vZoRKiI A STANOVENi SKODLIVIN
I 2.1. StnilodtitalA,ni stanovni ozonu
1.2.2. Stanawni d adbit, praredeni subdotlmatetcnl

r:. M6iENi KLIMATICKfCH A MIKROKLINIATICKTfCH PODI{iNf,K
1.3. I. Klinaticke podninL!
1.3.2. Mih oklindtick[ podtninb,

1.1. POUZITE PiiSTROJE A \ryBAVtrNi
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2.I. V'SLEDKY Mfftf,Ni
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HOGNER s.r.o.
A -11',7i2013

l i 5 EMPLA AG spol. s r.o.

1. uvooni cAsr
Cilem mdieni bylo zjiitEni skutednich koncentraci ozonu uvoliujiciho se

z kombinovand iistidky vzduchu s ioniziitorem Ionic-CARE TRITON X6. Mdieni bylo
orovedeno v rozsahu dle obiedn6vkv.

1.1. POPIS PREDMETU MERENi

Piedmdtem mdieni byla kombinovand djstidka vzduchu.s generiitorem ziipo.nich ionti
Ionic-CARE TRITON X6, kter6 se dle objednavatele pouZiv6 jako ionizadni distid
a osvEiovad vzduchu. Piistroj m6 tii nastaveni LO (nizkf vlikon), MED (stiedni vikon)
a HI (plni vikon). Jednotlivd vikony jsou doporudend na zriklad6 velikosti mistnosti a miry
znediltEni ovzduli prachem. MEieni bylo plovedeno v reZimu HI" po 30 minut6ch provozu
Diistroie v tomto rezimu.

Obr. 1: Kombinovana distiika Ionic-CARE TRITON X6
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1.2.2. Stonore i a odbdry provedeni subdodavatelem

/-ao11a.

1.3,1. Klihaticke podtuihk!

1.3.2. Mikroklimaticki podninlq

1.4. POUZITE PRiSTROJE A WBAVEN|

,l 5 EMPLA AG spol. s r.o.

1.2. ODBERVZORK(J A STANOVEN| SKODLIVIN

1.2.1, Seuik,atitativni stanoren[ ozohu (SOP PP10)

Semikvantitativni stanoveoi oz6nu bylo provedeno jednorrizoqj,m odbdrem vzduiiny
na detekani trubidky pomoci rudniho nasavader typ 86 (Skl6my Kavalier). MEieni bylo
provedeno ve vzdalenosti 50 mm ve stiedu proudu vt-chezejiciho z piistroje.

13. MEREN| KLIMATI9K$oH A MIKR)KLIMATIaK',H P1DM\NEK

Teplota, relativni vlhkost a rychiost v6tlu byia mdiena multifunlidnim piistrojem Testo
435-2, barcmetricki tlal barometrem.

Tabulka i.  2: Mikrokl inraticke podminkl

Tabulka i. l: Klimaticke Dodminkv

Doba mCfenl
Teplota
fcl

Rychlost vatru
1",/ sl

Whkost
R6

I%t

nak vzduchu
P"l Oblainost

15'" 6,8 0 ,2  -  1 ,1 84,4 510100 zaldzeno

Misto mzieni Doba
maieni

Teplota
,zduchu

rct

mhkost
.R t

I%t

Rlchlost
ptouddni

Im/sl
Dennl mistnost 15u0 19,9 41,3 0,02

Tabulla i .  J: PouTite Diistote a v\b,r\eni

Prhftoj V j r cbce
digitalni barometr cPB 3300 GreisinAer, SRN
ruani nasavai typ 86 Skl6my Kavalier
multifunkanr piistoj Tesro 435-2 Testo, SRN



I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
t
I

HOGNER s.r.o.
A- 1',l1t)413

2. SPECALNI EAST

2.1. WSLEDKY MEREN.

2.1.1, Nomdiend koncentruce

Tabulka i. { : Piistroj Triton X6 - sdriovd d. 13045722

Cislo odbiru
Koncenfrace

ozonu
lDDml

Koncentrace
ozonu

lms/m3l
< 0,025 < 0,049

) < 0.025 < 0,0,19

< 0,025 < 0.049

4 i  0.025 < 0,049

Prlimdl < 0.025 < 0,049

Hodnoty koncentmci uveden€ v tabulce a. 4 piati pro podminhy meieni.

2,1.2. Celkovd nejistoto ,n4ieni q nrez stattovitel osti

EMPLA AG spol. s r.o.

Tabulka i. 5: Mez stanovitelnosti a celkov6 neiistota lndieni

Ldtka Mez st.rnovitelnosti
[ppn]

celkovd nejistoto
t%1

Ozon 0.025 25
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HOGNER s-r.o-
Posouzeni k protokolu a. A 77712013

111 EN1PLA AG spol. s r.o.

POROVNANI NAMERENYCH HODNOT
S PLATNVMI LIMITY

Visledky mdieni viz Protokol o zkousce d. A 7'77/2013 mlie[i chernickj'ch
lkodlivin. Podle meziniirodni normy IEC 60335-2-65:2002 nesrni koncentrace ozonu
v proudu vzduchu ve vzddlenosti 50 mm od piistroje piesehnout hodnotu 0.05 ppm.
Koncentrace ozonu v proudu vzduchu nebyla piekroiena.

V deskd legislative jsou uveden) Jimitl pro ozon v Naiizenr \ldd] a. 16l/2007 Sb.,
kte{im se stanovi podmirky ochany zdravi pii prAci" ve zndni pozddiiich piedpisrir pro
osmihodinovou expozici 0,1 mg/mr - 0,05 ppm, a ve \yhlAsce d. 6/2003 Sb., kterou se stanorr
hygienickd limity chemickich, fyzik6lnich a biologicklich ukazateli pro vnidni prostiedi
pobytovich mistnosti nEkterich staveb: lim'itni hpdinovA koncentrace 100 Iglln'- 0,1 mg/
m- .

Tabulka i. I

Piisttoj Sdriovi t.

I Piistroj Triton X6 - seriove a. 13045722

Tabulka i. 2: Nam6ien6 a limitni hod: I\am a tn n

Piistroj Skodtivina
Namdiend

koncenbace
[pprn]

Limitni hodnota dle
normy IEC

60335-2-65:2002
lppn]

1 Ozon < 0,025 < 0,05
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\ \\' NARODNI AKREDITA'NI ORCAN

Ceski instiEt pro akreditaci,
ol.cnc plosp|nd slol.Cnosl

130 00 Praha 3, OBs)1sk654/3

Wdiivi

OSVEDCENI O AKREDITACI
d.322 120t2

pro

zklllebni laboratoi d. 1110

EMPLA AG sPol' s r'o'
GC 2s996240)

Ekoloeick6 lsbor.toie EMPLA
Zt SkodoYkou 305' 503 11 Eredec Krdlov6

Piedmdt akedita-oo:

Analvz a odbEr\ vzollt vod. pid, odpadi. sedimenti. tuhich materieli' ovzduii' emi(i

i"ili*rrJ 
-"w"ir, 

pracowiho'prosdeii, poravin. *rmiv, rySetieDi mikobiologicki a

.i"i-*-"f"ti"i" U;laeg.udabilira 
"afeDi 

'lJuku, 
vibrsci. oc\'erleni mila oklimauclq ch

poari"* 
" 

ptulEuttt 
"zdiuchotechdky 

v rozsahu lrvedondm v piiloze tohoto osv6ddeni'

Tolo osvld&ni o .kEdittli qdal astt inslhn prc alcdita.i, o P s ft zlusdE tosouenl splndni akEditarnich kilenr lodlc

esN EN Iso[Ec I 70252005

a po zjintni. ,e zla3ebni laloraloi je odbona zpi.olild obj.knhr a netlvisL vtkondvol uitnosli w€dond v loadN pi'dostu

Adrdetbhoto osvtd&nije @rAlnE pourirat pli $a lionod ? o6an! bbot6 ostdddi a po dobujelo P]atnostitrdh svut

"-, 
JJ.i."i -ii"raiD"-" *j!€bii t;bonror a rtto...;J.d dodrtuJe vdL.r. p !lu3n. ptedprs' r^6lujk,5. If'mqi

rk.dnov&A ztaselrr llbodotu' \ cctrt phdprs0 rl daitn calfi s6turt'm Pro edtr4r' 0 r s

!ot,6,e.lis.'!e&'estrbnorolsvldlgnl,r!].ilkeditdnjlnrenrdlodn'pnIhowd.{nlo'vazt}'podh$uj|.i.'lttdil.ci.
.*tiin i'i"'"i' o. it a*i, o p 5 6imort i''nob osrt6cdr Doas@r nebo $vtddoi o da'liuci ausn nlbo a'itr

Toto osvddl€n{ Plsti do: 02.031014

av olndb rc ahu n0h@jE osladLti o.bcdileivvddd elA a 36O2'0W 
" 

dltN t2 06 2m9

V Pftze drrai 29,05.2012 {N;)i,-*-
I ng .  J i i i  R t t i dka ,MBA

ieditel
aeskdho hstihrtu pto akeditaci, o,p's'

Proti tomuto osy€dacnl, lokud jde o rozlah piedmitu atr€dirals, mA adlcsAt motnost podat ltselnnd nadtky do
l0 dnn odjeho pievzeti. Nlnirky ncrnajl odkladny niillk.

&6lEstr.s,.uN!.|te


